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Schnelltest fiir den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-
Nukleocapsid-Antigenen. Fiir den professionellen Gebrauch.
VERWENDUNGSZWECK

Der Green Spring® SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest dient dem
schnellen qualitativen Nachweis des Nukleocapsid-Protein-Antigens
von SARS-CoV-2 in menschlichen Speichel-, Nasen-, Nasen-Rachen
oder Rachenabstrichproben. Die Ergebnisse dienen dem Nachweis
von SARS-CoV-2-Antigenen. Das Antigen ist im Allgemeinen in
Proben der oberen Atemwege wahrend der akuten Phase von
Infektionen nachweisbar. Positive Ergebnisse schlieBen eine
bakterielle Infektion oder eine Ko-Infektion mit anderen Viren nicht
aus. Der festgestellte Erreger ist moglicherweise nicht die alleinige
Ursache der Krankheit.

Negative Ergebnisse sollten als Verdachtsfalle behandelt und mit
einem molekularen Assay bestatigt werden. Negative Ergebnisse
sollten im Zusammenhang mit den jlngsten Expositionen eines
Patienten, seiner Vorgeschichte und dem Vorliegen klinischer
Anzeichen und Symptome, die mit COVID-19 (bereinstimmen,
betrachtet werden. Diese Tests dirfen nur von Fachleuten oder
geschulten Personen angewendet werden.

ZUSAMMENFASSUNG

Die neuartigen Coronaviren gehoren zu einer RB-Gattung. COVID-19
ist eine akute respiratorische Infektionskrankheit. Menschen sind
generell dafiir empfanglich. Gegenwartig sind die Patienten, die mit
dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, die Hauptinfektionsquelle;
asymptomatisch infizierte Menschen kbénnen ebenfalls eine
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TESTPRINZIP
Beim Green Spring® SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest handelt es sich
um einen qualitativen, membranbasierten Immunoassay zum
Nachweis von Nukleocapsid-Protein-Antigenen von SARS-CoV-2. Der
Testlinienbereich ist mit SARS-CoV-2-Antikorpern beschichtet. Die
Probe reagiert mit dem SARS-CoV-2-Antikorper im Testlinienbereich.
Wenn die Probe SARS-CoV-2-Antigene enthalt, erscheint als
relevantes Ergebnis eine farbige Linie im Testlinienbereich (T). Als
Verfahrenskontrolle erscheint eine farbige Linie im Bereich der
Kontrolllinie (C), die anzeigt, dass das richtige Volumen der Probe
hinzugefligt wurde und die Membran-Durchfeuchtung korrekt
stattgefunden hat.
LAGERUNG UND STABILITAT
Die Tests im versiegelten Folienbeutel bei Raumtemperatur oder
gekihlt (2 — 30 °C) lagern. Der Test ist bis zu dem aufgedruckten
Verfallsdatum stabil. Die Testkassetten missen bis zur Verwendung
in dem versiegelten Folienbeutel aufbewahrt werden. Nicht
Einfrieren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.
Vor Sonne, Feuchtigkeit und Hitze schitzen.

MITGELIEFERTE MATERIALIEN
° Testkassette mit einer Packung Trockenmittel: 25 Stiick
(] Steriler Tupfer: 25 Stiick

° Extraktionsrohrchen mit Puffer: 25 Stick Einweg-
Extraktionsrohrchen mit jeweils 0,5 ml Extraktionspuffer
und 25 Stiick Disenkappe

(] Arbeitsstation: 1 Stick
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sorgféltig gelesen werden. Die Nichtbeachtung der
Anweisungen in der Packungsbeilage kann zu ungenauen
Testergebnissen fuhren.

2. Nur fir den professionellen Gebrauch in der In-Vitro-
Diagnostik. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.

3. 10 Minuten vor und wahrend der Probenentnahme nicht essen,
trinken oder rauchen.

4. Test nicht verwenden, wenn die Verpackung oder
Testkomponenten beschadigt sind.

5. Alle Proben miissen als potenziell infektios betrachtet werden.

Beachten Sie wahrend der gesamten Entnahme, Handhabung,
Lagerung und Entsorgung der Patientenproben und der
gebrauchten Testkomponenten die festgelegten
VorsichtsmalRnahmen gegen mikrobiologische Gefahren.

6. Tragen Sie Schutzkleidung wie Laborkittel, Einweghandschuhe
und Augenschutz wahrend die Proben untersucht werden

7. Waschen Sie sich nach der Testdurchfiihrung grindlich die

Hande.

8. In viralen Transportmedien (VTM) gelagerte Proben konnen
die Testergebnisse beeinflussen.

9. Alle verwendeten Testkomponenten sollten entsprechend den

ortlichen Vorschriften entsorgt werden.
10.  Feuchtigkeit und Temperatur kénnen die Ergebnisse nachteilig
beeinflussen.

VORBEREITUNG
Nur die mit dem jeweiligen Set mitgelieferten Materialien
verwenden. Testen Sie die Proben sofort.
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Transportmedien gegeben wurden). Dieses Set ist NICHT fir das

Testen flUssiger Proben wie Wasch- oder Aspirationsproben oder

Tupfern in Transportmedien vorgesehen, da die Ergebnisse durch

Uberverdiinnung beeintréchtigt werden kénnen.

1. ReiBen Sie den Folienbeutel ab, entnehmen Sie die Testkassette
und stellen Sie diese auf eine saubere und ebene Oberflache.

2. Frisch gesammelte Proben sollten innerhalb von 1 Stunde
verarbeitet werden.

3. Beschriften Sie die jeweilige Testkassette fiir jeden Test oder
Kontrolle.

4.  Stellen Sie die beschrifteten Extraktionsrohrchen in ein Gestell
im dafiir vorgesehenen Bereich des Arbeitsbereichs.

PROBENENTNAHME

Die korrekte Probenentnahme ist der wichtigste Schritt. Wahlen Sie

eine der vier Methoden und fahren Sie anschlieRend mit der

Testdurchfiihrung fort.

1) Speichel (Lolli-Test)
Achten Sie darauf, dass falsche Ergebnisse auftreten kénnen, wenn
der Speichel nicht ordnungsgemaR entnommen wird.

1. Stellen Sie ein Extraktionsrohrchen in die Arbeitsstation aus
Karton.
2. Driicken Sie die Zungenspitze gegen die untere Kieferwurzel.

Husten Sie tief. Machen Sie das Gerausch von , kuuua“, um den
Speichel zu konzentrieren.

3. Bringen Sie den Tupfer fur mindestens 10 Sekunden auf die
Zunge, drehen Sie ihn 3-mal oder o6fter, um den Speichel
vollstandig aufzunehmen.
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1. Stellen Sie ein Extraktionsrohrchen in die Arbeitsstation aus
Karton.
2. Fihren Sie den Tupfer vorsichtig in das Nasenloch des

Patienten / der Patientin ein. Die Tupferspitze sollte bis zu 2,5
cm tief vom Rand des Nasenlochs eingefiihrt werden.

3. Tupfen Sie entlang der Schleimhaut im Nasenloch, um
sicherzustellen, dass sowohl Schleim als auch Zellen
gesammelt werden.

4, Entfernen Sie den Tupfer aus dem Nasenloch, wahrend Sie ihn
sanft zwischen den Fingern drehen.

3) Nasopharyngealer Abstrich (Nase-Rachen)

1. Stellen Sie ein Extraktionsrohrchen in die Arbeitsstation aus
Karton.

2. Neigen Sie den Kopf des Patienten / der Patientin leicht nach
hinten. Halten Sie den Tupfer wie einen Stift und fihren Sie ihn
durch das Nasenloch parallel zum Gaumen ein.

3. Widhrend dem Einfiihren, reiben und rollen Sie den Tupfer
vorsichtig ab. Sobald Sie den Rachenwiderstand spiren, héren
Sie auf und lassen den Tupfer Sekret aufnehmen.

4, Entfernen Sie den Tupfer langsam und behutsam nach aulRen,
wahrend Sie ihn sanft zwischen den Fingern drehen.

4) Oropharyngealer Abstrich (Rachen)

1. Stellen Sie ein Extraktionsrohrchen in die Arbeitsstation aus
Karton.
2. Lassen Sie den Patienten / die Patientin den Mund weit 6ffnen

und "Ah" - Gerdusche machen, wodurch die Rachenmandeln
auf beiden Seiten freigelegt werden.

3. Halten Sie den Tupfer fest und wischen Sie an den
Rachenmandeln auf beiden Seiten mindestens dreimal pro
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Fiir bestmégliche Ergebnisse wird die nasopharyngeale Methode
(Nase-Rachen) empfohlen.

TESTDURCHFUHRUNG

Nach der Probenentnahme fiihren Sie den Test wie folgt durch:
1. ReiBen Sie den Siegelverschluss des

Extraktionspufferrohrchens ab.

2. Flhren Sie den Tupfer in das Rohrchen ein und tauchen
Sie ihn mindestens 10 Sekunden lang auf und ab in die
Flussigkeit. Halten Sie dann den Tupfer gegen den Boden
des Rohrchens und drehen Sie ihn 3 Mal, wobei Sie

darauf achten, dass kein Inhalt aus dem Rohrchen spritzt.

3. Entfernen Sie den Tupfer, wahrend Sie die Seiten des
Réhrchens zusammendriicken, um die Fliissigkeit aus
dem Tupfer zu extrahieren.

4. Setzen Sie die Tropferspitze fest auf das
Extraktionspufferrohrchen und mischen Sie die
Flussigkeit grandlich.

5. Geben Sie 3 Tropfen (ca. 100uL) Gber die Tropferspitze
in die Probenvertiefung der Testkassette.

6. Nach 15 Minuten die Testergebnisse auswerten. Die
Ergebnisse nach 20 Minuten nicht mehr auswerten.

INTERPRETATION DES TESTERGEBNISSES

POSITIV: Es erscheinen zwei Linien. Eine farbige Linie erscheint im
Bereich der Kontrolllinie (C) und eine weitere farbige Linie im Bereich
der Testlinie (T). Ein positives Ergebnis in der Testregion zeigt den
Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen in der Probe an. Ein positives
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negatives Ergebnis schliellt eine virale Infektion mit SARS-CoV-2 nicht
aus und sollte bei Verdacht von COVID-19  durch
molekulardiagnostische Methoden bestatigt werden.

UNGULTIG: Die Kontrolllinie erscheint nicht. Unzureichendes

Probenvolumen  oder inkorrekte  Handhabung sind die
wahrscheinlichsten Griinde fir das Nichterscheinen der Kontrolllinie.
Uberpriifen Sie das Verfahren und wiederholen Sie den Test mit einer
neuen Testkassette. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie
die Verwendung des Test-Sets sofort ein und wenden Sie sich an

lhren Handler.

QUALITATSKONTROLLE

Der Kontrollbereich (C) dient als interne Verfahrenskontrolle. Es

erscheint eine farbige Linie, wenn das Verfahren bzw. das

Probenvolumen richtig angewendet wurde. Kontrollstandards

werden mit diesem Test nicht mitgeliefert. Als Gute Laborpraxis wird

empfohlen, regelmalig Positiv- und Negativkontrollen

durchzufiihren, um die Testleistung zu tberprifen.

EINSCHRANKUNGEN

L4 Dieser Test dient ausschlieflich zum qualitativen Nachweis
von SARS-CoV-2 Virusantigenen. Die genaue Konzentration
von SARS-CoV-2 Virusantigenen kann im Rahmen dieses Tests
nicht bestimmt werden.

° Die Testergebnisse dienen nur zur klinischen Referenz und

sollten nicht die einzige Grundlage fir die klinische Diagnose
und Behandlung sein. Die klinische Behandlung von Patienten

. . . . . . ; . ; llte in Kombinati it d S t ko lich
Infektionsquelle sein. Zu den Hauptmanifestationen gehéren Fieber, 4 Packungsbeilage: 1 Gebrauchsanweisung ] i ; . 2) Anterio-nasaler Abstrich (Nase vorne) Seite mit maRiger Kraft hin und her. Beriihren Sie nicht Ergebnis schlieRt eine Infektion mit anderen Erregern nicht aus. SO G—t in Kom 'né ion mi .eren ymptomen, korperlichen
Miidigkeit und trockener Husten. Eine verstopfte oder laufende VORSICHTSMARNAHMEN Das Test-Set nur bei Raumtemperatur (15 bis 30 °C) verwenden. Das G 7 75h der Zahnfleisch Anzeichen,  Patientengeschichte, anderen Labortests,
g : P ’ Test-Set ist nur firr Abstrichproben bestimmt, die direkt entnommen Achten Sie darauf, ausreichend Nasensekret mit dem Abstrichtupfer 4 Eatl;men, ;_ngj' aT nefo er"; n dEISS'C '-h ft zwischen d NEGATIV: Eine farbige Linie erscheint im Kontrollbereich (C). Im therapeutischen ~ Reaktionen und  epidemiologischen
Nase, Halsschmerzen, Muskel-schmerzen und Durchfall treten in 1 Die Packungsbeilage muss vor der Durchfihrung des Tests und getestet werden (d.h. fir Abstriche, die NICHT in aufzunehmen. Es empfiehlt sich, vorher zu schnéuzen. : ntiernen Sie den fupter, wahrend >le fhn sanft zwischen den Bereich der Testlinie (T) erscheint keine sichtbare farbige Linie. Ein ;
. . u 8 , Informationen betrachtet werden.
Fall f Fingern drehen.
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o Die sachgemédBe Probenentnahme ist von entscheidender im Handel erhéltlichen molekularen Tests verglichen. Die PCR- PPA(Cts 37): 96,25% (154/160), (95%KI: 91,65-98,47%) - 5 - . 5 TVS Nasal WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
Bedeutung. Die Nichtbeachtung der Vorgehensweise kann zu Vergleiche benutzen einen Nasopharyngealabstrich. NPA(Cts 37): 100,00% (138/138), (95%Ki: 96,62-100%) Human coronavirus 0C43 1.6 x 10" TCIDsp/mL NEIN Parainfluenza virus 2 1.0x 10" TCIDsp/mL NEIN Drops(Phenyle | 17%v/v Ricola(Menthol) 1.6mg/
ungenauen Testergebnissen fUhren: [_)ie unsachgemaRe Tabelle 1: klinische Studie nasopharyngeal (Nase-Rachen) Fir die Speichel Abstrichmethode wurden insgesamt 298 Proben Haemophilus influenzae 2 9% 105 TCIDsg/mL NEIN Parainfluenza virus 3 35 105 TCIDsp/mL NEIN phrine) mL Hersteller: Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd
Entnahme, Lagerung oder auch das Einfrieren und Auftauen Green Spring SARS- PCR-Vergleich Gesamt symptomatischer und asymptomatischer Patienten innerhalb von 5 T T Tamiflu Afrin
der Probe kann zu ungenauen Testergebnissen fiihren. COV-2-Antigen- Positiv Negativ Tagen nach Auftreten der ersten Symptome gesammelt. Die Leistung MERS-coronavirus 21x10" TCIDsp/mL NEIN Parainfluenza virus 4 1.4 x 10" TCIDsp/mL NEIN (Oseltamivir 6mg/ml (Oxymetazoline | 14%v/v 101,201,301, D Building, No.2 Industrial Avenue, Buxin Village,
® Ein falsch-negatives Testergebnis kann auftreten, wenn der Schnelltest-Set des Sets wurde mit den Ergebnissen eines im Handel erhltlichen ARS-coronavirus 3.2x10° PFU/mL A Rhinovirus 13x10° PFU/mL NEIN Phosphate) ) | Buxin Community, Dapeng Subdistrict Office, Dapeng New
Gehalt an viralem Antlge.n in einer ProF)e unter .der Positiv 150 0 150 molekularen Tests verglichen. Die PCR-Vergleiche benutzen einen - : - (Sgc(r;?;rs;in/Men —— SV;N(E&S;mOI ] 16%v/y District, Shenzhen, 518120 China
Nachwels“grenze des Tests liegt oder weljm die Probe nicht Negativ 5 210 215 Nasopharyngealabstrich. Adenovirus C1 1.5x10° TCIDsg/mL NEIN Mycoplasma pneumoniae 1.8x 10 CFU/mL NEIN thgl) 4 mg )IO Y Y o .
sachgemall entnommen oder transportiert wurde; daher - ) ) B 6 EU-Bevollméchtigter: Obelis s.a.
schlieBt ein negatives Testergebnis die Mbglichkeit einer Gesamt 155 210 365 Gfabe//esgx @/ﬂ/sg/ERiud/e57e/che/(1<;//c/—RTev5r) — . - IAdenovirus 71 1.5x 10" TCIDgp/mL NEIN Bordetella pertussis 1.5x10 CFU/mL NEIN (Chloraﬁer)/tic - z\lgsal Gel | o/
; ; Sensitivitat 96,77% (95%KI: 92,24-98,81% reen Spring - -vergieic esam 6 Menthol/Ben .8 mg/m xymetazoline V/V (o4 - -
SARS-CoV-2 Infektion nicht aus. [P oo( oo oO) COV-2-Antigen- Positi Negati Candida albicans 4.2x10° CFU/mL NEIN Mycobacterium tuberculosis 1.0x10 CFU/mL NEIN zocaine) & ) Y ’ Bd Général Wahis 53, 1030 Brussels Belgium
. Ein positives Ergebnis schlieRt eine Ko-Infektion mit anderen Spezifizitdt 100,00% (95%KI: 97,76-100%) g ositiv egativ - m — —— oo NI v — >
Pathogenen nicht aus. Genauigkeit 98,63% (95%KI: 96,89-100%) Schnelltest-Set Respiratory syncytial virus 5.1x10° TCIDsp/mL NEIN onzentrierte menschiiche - ° Aﬁ(ra“lglc’)pat ic( | 1.10dilution Mupirocin /L
° Monoklonale Antikdrper kénnen SARS-CoV-2 Viren mit PPA(Cts 37): 96,77% (150/155), (95%KI: 92,24-98,81%) Positiv 147 0 147 ) 3 Nasenlnhalte.repra.sentatlv fir Ore Throat Fish ; 1 g 7
geringfligig veranderten Aminosiurewerten in der Region des NPA(Ct< 37): 100,00% (210/210), (95%KiI: 97,76-100%) Negativ 13 138 151 Enterovirus 5.4 x10" TCIDso/mL NEIN normale respiratorische PI:Znolr;)Sray 16%v/v Flrsie:(‘rjman s n;ng
ZielepitQRs unter Umstdnden nicht oder mit geringerer Fur die anterior-nasale Abstrichmethode wurden insgesamt 298 Gesamt 160 138 298 Malaria 2.2 x 106 CFU/mL NEIN mikrobielle Flora Tobramycin 5 e/ Zicam %07
Sensitivitdt erkennen. Proben symptomatischer und asymptomatischer Patienten innerhalb Sensitivitit 91,88% (95%KI: 86,22-95,43%) T 6
d Die Menge an Antigen in einer Probe kann mit zunehmender von 5 Tagen nach Auftreten der ersten Symptome gesammelt. Die Spezifizitat 100,00% (95%K|: 96,62-100%) Dengue 1.2x 10" TCID5p/mL NEIN Streptococcus pyogenes 1.0x 10" CFU/mL NEIN NACHWEISGRENZE (ANALYTISCHE EMPFINDLICHKEIT)
Krankheitsd bneh . Proben, di h d 5. ; ; ; ines i . — 5 i i 0 i _CoV-2-
e, e, e o or Leistung des Sets wurde mit den Ergebnissen eines im Handel Genauigkeit 95,64% (95%KI: 93,32-97,96%) Human coronavirus NL63 1.7% 10° TCIDsg/mL NEIN INTERFERENZ - Die Nachweisgrenze (LOD) fUr den Green Spring® SARS-CoV-2
ran :‘IrFS)CaRg_Tent nq:ﬂhr?c;n WL\JAr/ En, ;ln i |Pr:wk .terg e|§ zu erhaltlichen molekularen Tests verglichen. Die PCR-Vergleiche PPA(CEs 37). 91887 (147/160), (95%KI: 86,22.95,43%) - 3 SARS-CoV-Z-AnUgen-Nasentup_ferproben wurden.mlt einer der Antigen-Schnelltest betrigt 4 x 10° TCIDso/mL. Die LOD fir Green
El.nemT . _eIS mi ? e;fer s LTC ein 'C.d Pe' tnejga 'V-D' benutzen einen Nasopharyngealabstrich. NPA(Cts 37): 100,00% (138/138), (95%KI: 96,62-100%) Human coronavirus 229E 2.2x10" TCIDsg/mL NEIN folgenden Substanzen auf bestimmte Konzentrationen versetzt und Spring ® SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest-Set wurde ermittelt unter SYMBOLBESCHREIBUNG
° le fests zielen au le  Nukleocapsid-Froteine. Die < Klini i ; i 6 in mehreren Wiederholungen getestet. Es wurden keine Falsch- imiti uti ; Irtro- Gebeawchsanleitung ;
Leistungsfahigkeit wird durch Mutationen im Spikeprotein Tabelle 2.. Klinische Studie ntenor-nasal{Naie:vt;‘rne) KREUZREAKTIVITAT Streptococcus pneumoniae 1.1x 10 CFU/mL NEIN o B 8 gf o .Verw.erwdung v.on L|m|t|ng.D|Iut|on einer fiur_ch Gammabestrahlung ouaroece E‘E] bt c€ CE-Kennzelchnung
icht beeinfl Mutati im Nukl id-Protein sind Green Spring SARS- PCR-Vergleic Gesamt Es wurden keine Kreuzreaktionen mit potenziell kreuzreaktiven s ositive oder Falsch-Negative gefunden: inaktivierten Virusprobe. Die Probe wurde in einer Konzentration von
nicht beeinflusst. Mutationen im Nukleocapsid-Protein sin COV-2-Antigen- Positiv Negativ Substanzen auRer dem SARS-Coronavirus beobachtet Pneumocystis jirovecii (PJP) 1.0 x 10" TCID5p/mL NEIN Substanz Konzentration | Substanz Konzen 1,3 x 10° TCIDso/mL berei Il ROT] Compmimne g B st
zukiinftig nicht ausgeschlossen. Schnelltest-Set & - Vi z tration 13 % so/mL bereitgestellt. = = o T
LEISTUNGSMERKMALE Positiv 154 0 154 Potentieller Kreuzreaktant Konzentration Kre(t;zr/eI: f'v)'tat Legionella pneumophila 1.4x10 CFU/mL NEIN Naso GEL(NG] ® o B | Lagern bei 2 - 308 7N b
H ini H H ® _ - H - 1 a ein 6 WhOIe BIOOd 5% 6%V/V rocken halter fersteller evolimdchtigter
Die Kklinische Leistung de.s Green Sprlng SARS-CoV-2 Anjclgen Negativ 6 138 144 3 Chlamydia pneumoniae 1.1x10° IFU/mL NEIN Med) HIGH-DOSE-HOOK-EFFEKT A st ‘ Herstell EU-Bevolimichie
Schnelltest wurde in prospektiven, randomisierten Gesamt 160 138 298 Influenza A 1.6 x 10" TCIDgo/mL NEIN - 3 Fluticasone . ] i
Einfachblindstudien ermittelt. Insgesamt 365 nasopharyngeale Sensitivitdt 96,25% (95%KI: 91,65-98,47%) 5 HumanMetapneumovirus(hMPV) | 4 1 x 19 TCIDsp/ml NEIN Propionate oulv Mucin 0-54% Im Rahmen der LOD-Studie wurde die héchste Konzentration der
Proben symptomatischer und asymptomatischer Patienten wurden - — - Influenza B 1.6x 10 TCIDso/mL NEIN 5 6 .
) Spezifizitat 100,00% (95%KI: 96,62-100%) 5 Parainfl i 1 1.0x 10" TCIDgp/mL NEIN Probe (TCIDso von 1,3 x 10° TCIDso/mL) getestet. Es wurde kein Hook-
innerhalb von 5 Tagen nach Auftreten der ersten Symptome — —— -~ Human coronavirus HKU1 1.6 x 10° TCIDs/mL NEIN araintluenza virus : 50
gesammelt. Die Leistung des Setsgwurde mit den Ergebnissen eines Genauigkeit 1907r994’ (95%KI: 96,97-100%) - o " Effekt festgestellt. U ;
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